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Образцы были помещены в стандартные микровиалы объемом 1,5 мл с обжимными крышками 
и доставлены участникам эксперимента в упаковках, защищающих от воздействия солнечного света 
и механических повреждений. Данные образцы можно было устанавливать в автоматические дозаторы 
жидкостных проб без какой-либо предварительной подготовки работниками лабораторий. Анализ про-
водился на газовых хроматографах, оснащенных пламенно-ионизационным детектором. Лаборатории 
по своему усмотрению задавали методические параметры работы газохроматографических комплек-
сов, обеспечивающие идентификацию и приемлемое разделение всех компонентов (Rs ≥ 1,3) в соответ-
ствии с п. 6.3 и 6.4 регламента OIV [1]. Каждый образец измерялся трижды в условиях повторяемости 
(рис. 1). Итоговым результатом считалось среднее арифметическое.

Калибровочные характеристики, выражающие зависимость отношений площадей пиков i-го веще-
ства и этанола от отношений концентраций (мг/л АА) i-го вещества и этанола, устанавливались по 
смеси РВЭ-С и рассчитывались с помощью формулы

RRF C
C M

A
Ail

i nl

i nln

M
Eth

st

Eth
st

Eth
st

st=










=
∑1
1

,

,

,

где RRFil
Eth  – относительный фактор отклика (калибровочная характеристика) i-го компонента на 

этанол, полученный в l-й лаборатории; Ci
st  и CEth

st  – концентрации i-го компонента и этанола в из-
меряемом стандартном образце РВЭ-С соответственно, мг/л АА; Ai nl,

st  и A nlEth
st
,  – величины отклика 

детектора на i-й компонент и этанол соответственно при n-м измерении испытуемого стандартного 
образца РВЭ-С в l-й лаборатории (произвольные единицы); M – количество измерений стандартного 
образца (M ≥ 3). 

Концентрации i-го компонента в j-м образце для n-го измерения в l-й лаборатории рассчитывались как 

Рис. 1. Хроматограммы приготовленных стандартных образцов РВЭ:  
1 – ацетальдегид; 2 – метилацетат; 3 – этилацетат; 4 – метанол; 5 – 2-пропанол; 6 – этанол;  

7 – 1-пропанол; 8 – изобутиловый спирт (изобутанол); 9 – 1-бутанол; 10 – 3-метил-1-бутанол (изоамилол)
Fig. 1. Chromatograms of the prepared standard solutions RVE:  

1 – acetaldehyde; 2 – methyl acetate; 3 – ethyl acetate; 4 – methanol; 5 – 2-propanol; 6 – ethanol;  
7 – 1-propanol; 8 – isobutyl alcohol; 9 – 1-butanol; 10 – 3-methyl-1-butanol


